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"Simplicidade é um conceito que nos remete 
ao estado mais puro da realidade. Talvez 
seja por isso que as pessoas simples sejam 
mestras em alcançar a felicidade com poucos 
recursos." 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo é avaliar a resistência flexural (S) e o módulo flexural (E) de 
três marcas comerciais de pinos de fibra, além de verificar a influência da relação 
distância entre apoios/diâmetro do pino sobre os valores das propriedades de uma 
marca comercial por meio de testes de flexão de três pontos. Os grupos estudados 
foram de pinos de fibra de quartzo (Grupo 1), pinos de fibra de carbono (Grupo 2) e 
pinos de fibra de vidro (Grupos 3 e 4). Os testes foram realizados em uma máquina de 
ensaio universal INSTRON 5565® de acordo com as especificações da norma ASTM 
D2344/D2344M. Após os testes, encontraram-se os seguintes resultados: S de 
884,32±45,38C MPa para o Grupo 1; 567,47±36,03A para o Grupo 2, 575,98±44,70A 
MPa para o grupo 3 e 719,19±75,82 B MPa para o Grupo 4; e E de 15,48±1,72 B GPa 
para o Grupo 1, 9,44±1,18A GPa para o Grupo 2, 8,83±2,33A GPa para o Grupo 3 e 
17,20±2,67B GPa para o Grupo 4. Concluiu-se que os pinos de fibra de quartzo 
apresentaram propriedades superiores em relação aos pinos de fibra de carbono e de 
vidro, submetidos à mesma norma nos ensaios. E que o grupo de pinos de fibra de 
vidro, com a relação distância entre apoios/diâmetro menor, apresentou maior carga 
máxima e menores resistência flexural e módulo flexural em relação ao grupo de pinos 
de fibra de vidro com a relação distância entre apoios/diâmetro maior. 
 
Palavras-chave: materiais dentários, pinos dentários, propriedades físicas, teste de 
materiais.  
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ABSTRACT 
 
The present study aims to assess the flexural strengths (S) and flexural moduli (E) of 3 
commercial fiber post brands. An additional aim is to test the effect of the distance 
between supports/post diameter ratio on the properties of a commercial brand with the 
3-point bending test. The following groups were studied: quartz fiber posts (Group 1); 
carbon fiber posts (Group 2); and fiberglass posts (Groups 3 and 4). The tests were 
conducted on an INSTRON 5565® universal testing machine according to the 
specifications of the ASTM D2344/D2344M standard. The following results were 
obtained from the tests: the S values were 884.32±45.38C MPa, 567.47±36.03A, 
575.98±44.70A MPa and 719.19±75.82B MPa for Groups 1, 2, 3 and 4, respectively, and 
the E values were15.48±1.72B GPa, 9.44 GPa±1.18A GPa, 8.83±2.33A GPa and 
17.20±2.67B GPa for Groups 1, 2, 3 and4, respectively. We conclude that, under the 
same test standard, quartz fiber posts have better properties than carbon fiber and 
fiberglass posts. Additionally, the fiberglass post group with the lower distance between 
supports/post diameter ratio had a greater maximum load, less flexural strength and a 
lower flexural modulus than the fiberglass post group with a higher ratio. 
 
Keywords: dental materials; dental posts; physical properties; materials testing. 
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1 APRESENTAÇÃO GERAL 
 
A reabilitação de dentes com tratamento endodôntico ainda representa um desafio na 
Odontologia, pois esses dentes apresentam um maior número de falhas biomecânicas 
em comparação aos dentes vitais com destaque para a fratura radicular, tipo de falha 
de pobre prognóstico e que geralmente ocorre após a colocação de pinos intra-
radiculares (MAZZOCCATO et al., 2006; LERTCHIRAKAM et al., 2003; MACCARI et 
al., 2003; CHRISTENSEN, 1998).   
 
As complicações técnicas encontradas na reabilitação dos dentes com tratamento 
endodôntico são alvo de investigação há décadas e elas são determinadas, 
principalmente, pelas alterações das propriedades biomecânicas do tecido dentinário, 
geralmente em função da perda da integridade dental (DIETSCHI et al., 2007; 
MACCARI et al., 2003; SORENSEN e MARTINOFF, 1984). Sendo assim, essas 
alterações apresentam-se como um verdadeiro desafio para a reabilitação funcional 
adequada e, por essa razão, os estudos com os materiais restauradores têm-se 
direcionado para o alcance de avanços nas suas propriedades mecânicas, na tentativa 
de mimetizar o órgão dental (SOUZA, 2012; CHRISTENSEN, 1998). 
 
Os dentes com tratamento endodôntico e com cavidades extensas, ou com grande 
destruição coronária, são casos clínicos que necessitam de um pino intra-radicular e um 
núcleo que funcionem como retentores de um trabalho protético subsequente, como 
uma coroa total (CHUANG et al., 2010; D`ARCANGELO et al., 2007; LASSILA et al., 
2004). Para a execução de tal tratamento, deve-se conhecer a estrutura radicular 
interna e externa para poder selecionar o melhor sistema de pinos, maximizando a 
retenção do pino, minimizando a possibilidade de fratura radicular e promovendo 
harmonia entre a forma, a função e a resistência do dente (KHAN, 1991).  
 
Os fatores que influenciam na seleção dos pinos intra-radiculares são inúmeros: 
anatomia dentária, quantidade de estrutura dentária coronal, comprimento radicular, 
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largura da raiz, configuração do canal, desenho do pino, material do pino, retenção do 
núcleo, material da coroa, agente cimentante, capacidade de adesão, compatibilidade 
dos materiais, reversibilidade do tratamento e estética (MAZARO et al., 2006). Dentre 
os materiais utilizados cabe ressaltar as ligas metálicas, uma vez que pinos e núcleos 
metálicos fundidos foram os primeiros materiais utilizados, a única alternativa para reter 
uma coroa durante vários anos e já foram considerados como tratamento padrão 
(SCHWARTZ e ROBBINS, 2004; BROWN e HICKS, 2003; CHRISTENSEN, 1998).  
 
Entretanto, o sucesso dos tratamentos com pinos metálicos vem sendo questionado na 
literatura há mais de uma década e uma observação resume e enfatiza tal 
questionamento: diferentes metais e ligas exibem uma gama de propriedades 
mecânicas, mas todos têm em comum os valores de módulos de elasticidade maiores 
do que os da dentina, o que resulta na desigual distribuição e consequente 
concentração de tensões na dentina levando a maior possibilidade de fratura da raiz 
(STEWARDSON et al., 2010; LASSILA et al., 2004). 
 
A partir da década de 90, vários sistemas de pinos pré-fabricados de fibra têm sido 
desenvolvidos procurando sanar as dificuldades clínicas e preencher os requisitos 
funcionais e estéticos desejáveis (MAZARO et al., 2006). Uma hipótese bem aceita na 
comunidade científica como principal vantagem dos sistemas de pinos de fibra é que 
eles são menos rígidos que os pinos metálicos, possuem propriedades mecânicas 
próximas às da dentina e, com isso, podem formar uma unidade homogênea com a raiz 
circundante (DEJAK e MLOTKOWSKI, 2011; CHUANG et al., 2010; LASSILA et al., 
2004; PEGORETTI et al., 2002). O reflexo dessa vantagem na prática clínica é a 
redução da incidência da fratura radicular (STEWARDSON et al., 2010; LASSILA et al., 
2004).  
 
A hipótese descrita como grande vantagem dos pinos de fibra ainda necessita de 
evidências satisfatórias e, dessa forma, Plotino et al. (2007) avaliaram e compararam os 
valores das propriedades flexurais de pinos, de 6 diferentes marcas comerciais, com 
aqueles obtidos a partir de barras de dentina radicular de pré-molares superiores. Após 
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os testes de flexão de 3 pontos, segundo a ISO 178, encontrou-se um valor de 17,5 
GPa para o módulo flexural da dentina e de 212,9 MPa para a resistência flexural. 
Enquanto que Ko et al. (1992) encontraram o valor de 18,6 GPa para o módulo da 
dentina e segundo Carter et al. (1993), o módulo da dentina é aproximadamente de 13 
GPa. No estudo de Plotino et al. (2007), foi constatada uma diferença estatisticamente 
significante entre as amostras de dentina e todos os outros grupos de pinos. Foi 
possível concluir que os pinos de fibra possuem propriedades mecânicas com valores 
superiores às da dentina, porém mais próximos quando comparados aos pinos 
metálicos que possuem valores muito elevados. 
 
Os pinos de fibra possuem outras vantagens, como a elevada resistência, possibilidade 
de transmissão de luz, qualidade estética superior, ausência de corrosão, possibilidade 
de cimentação em sessão única e fácil reparo (HATTORI et al., 2010; MAZARO et al., 
2006; QUINTAS et al., 2000; NASH, 1998). Os pinos de fibra não possuem somente 
vantagens, pois a radiopacidade reduzida, por exemplo, ainda é uma desvantagem 
considerável. Com isso, Novais et al. (2009) avaliaram as possíveis modificações nas 
propriedades mecânicas de pino experimental reforçado por aço inoxidável, com o 
intuito de promover uma radiopacidade adequada para uma boa visualização através 
do exame radiográfico. Além dos pinos experimentais, a amostra foi constituída de 
outros 4 grupos comerciais. Todos os pinos foram submetidos ao ensaio de flexão de 3 
pontos, segundo a ISO 10477. Após análise dos resultados, conclui-se que o reforço 
com metal não provocou modificações nas propriedades do pino de fibra de vidro 
experimental, os pinos de fibra de carbono apresentaram valores superiores das 
propriedades estudadas em comparação aos pinos de fibra de vidro e que os baixos 
valores de módulo flexural encontrados podem ser explicados pela influência dos 
diâmetros reduzidos dos pinos. 
 
Apesar das inúmeras vantagens relatadas para os pinos de fibra, ainda não há um 
consenso sobre qual é o melhor material para reabilitação de dentes com tratamento 
endodôntico (DIESTSCHI et al. (2008). Um dos motivos da persistência dessa dúvida é 
que a literatura, entretanto, ainda não apresenta níveis satisfatórios de evidências 
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(COPPO, 2010). Além disso, muitas avaliações sobre as propriedades mecânicas dos 
materiais restauradores podem ser questionáveis, pois alguns parâmetros mecânicos 
podem ser obtidos através de uma metodologia inadequada (STEWARDSON et al., 
2010; SOARES et al., 2010).  
 
Outra observação pertinente que corrobora com a dúvida é que existe um grande 
número de pinos endondônticos no mercado e que pinos de fibra um mesmo material 
possuem propriedades diferentes de acordo com seus fabricantes (STEWARDSON et 
al., 2010). Além disso, muitos resultados de estudos com pinos de fibra não são 
confiáveis devido às grandes diferenças no tipo de matriz de resina e no tipo das fibras 
dos pinos utilizados nas publicações existentes, isto porque as propriedades mecânicas 
dos pinos são dependentes de inúmeros fatores, como sua arquitetura, a geometria das 
fibras, os componentes da matriz resinosa, a proporção fibra/matriz e a aderência entre 
as fibras e a matriz (KIM et al., 2011).  
 
Em função dessa observação, Kim et al. (2011) avaliaram a influência da proporção 
fibra/matriz sobre as propriedades flexurais dos pinos através de testes de flexão de 3 
pontos, sem descrição da norma utilizada, em pinos experimentais e comerciais. Após a 
análise dos resultados, concluíram que o aumento da proporção fibra/matriz resulta em 
valores superiores da resistência flexural e módulo flexural para os pinos de fibra.  
 
Cheleux e Sharrock (2009) também avaliaram a correlação entre as propriedades 
flexurais e a densidade de fibras dos pinos. Cinco diferentes marcas comerciais foram 
submetidas ao teste de flexão de 3 pontos, segundo a ISO 14125.  Os parâmetros 
físicos incluindo o volume de fibras, o índice de dispersão e o número de coordenação 
das fibras foram analisados por imagem a partir das micrografias e correlacionadas com 
as propriedades mecânicas. Após analise estatística dos resultados, conclui-se que há 
fraca correlação entre a densidade de fibras e as propriedades mecânicas, como a 
resistência flexural e o módulo flexural e, dentre todos os grupos, os pinos Aestheti-plus 
demonstraram a melhor integridade estrutural sob as tensões aplicadas nos ensaios 
mecânicos. 
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Mazzoccato et al. (2006) também encontraram resultados condizentes com a boa 
integridade dos pinos de fibra quartzo Aestheti-plus observada por Cheleux e Sharrock 
(2009). O estudo de Mazzoccato et al. (2006) se propôs a determinar os valores de 
resistência flexural e módulo flexural de 7 marcas comerciais de pinos através da flexão 
de 3 pontos, segundo a ISO 178. Conforme as condições experimentais da pesquisa, 
conclui-se que não houve diferença estatística significante em relação ao módulo 
flexural entre os grupos testados, porém a resistência flexural os pinos Aestheti-plus 
apresentou um valor superior considerável.  
 
Além da proporção fibra/matriz, outro fator relacionado às propriedades mecânicas dos 
pinos foi estudado por Hattori et al. (2010): a direção das fibras. O estudo avaliou a 
correlação entre a direção das fibras dos pinos, uni ou bidirecionais, com suas 
propriedades através de flexão de 3 pontos, segundo a ISO 10477. Para os testes, 
utilizaram-se 2 marcas comerciais de pinos de fibra de vidro com fibras unidirecionais e 
1 marca bidirecional. Após os resultados encontrados, conclui-se que não houve 
influência da direção das fibras sobre as propriedades flexurais. 
 
Chieruzzi et al. (2012) também avaliaram a correlação entre as propriedades flexurais 
dos pinos e a morfologia intrínseca dos pinos (direção, quantidade, diâmetro e adesão 
da matriz às fibras) através de testes de flexão de 3 pontos e de compressão 
associados à análise microscópica. Após análise dos resultados, conclui-se que as 
propriedades de compressão possuem valores inferiores às propriedades flexurais, a 
quantidade e a adesão da matriz às fibras, quando reduzidas, podem ser responsáveis 
pela diminuição das propriedades mecânicas e que pinos com menor proporção 
comprimento/diâmetro possuem os valores reduzidos das propriedades flexurais. 
 
A busca pela otimização da cimentação também é outra preocupação no 
desenvolvimento dos pinos. Motivados por esta possível melhoria, D’Arcangelo et al. 
(2007) avaliaram a influência de diferentes tratamentos de superfície nos pinos, como a 
silanização, condicionamento com ácido fluorídrico e jateamento com óxido de 
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alumínio, sobre suas propriedades mecânicas. Ao final da realização dos ensaios em 3 
grupos de pinos, foi possível observar que não houve diferenças significativas na 
resistência flexural e no módulo flexural entre os pinos com tratamento de superfície e 
os pinos dos grupos controles. O jateamento mostrou-se o tratamento mais eficiente 
para exposição de uma superfície áspera no pino e conclui-se que os tratamentos de 
superfície não alteram as propriedades flexurais dos pinos e podem promover a 
otimização da cimentação dos mesmos.  
 
A avaliação da influência das condições do meio bucal sobre o pino também devem ser 
objeto de estudo para um maior conhecimento das reais propriedades dos pinos após a 
cimentação no dente. Stewardson et al. (2010) avaliaram a influência da termociclagem 
e do armazenamento condicionado a 37,8 ºC, simulando a temperatura corporal 
humana, sobre diferentes pinos. Os pinos foram submetidos aos testes de flexão de 3 
pontos, segundo a ISO 3597-2. Após os testes, observou-se que a termociclagem e o 
armazenamento promovem uma pequena diminuição na média do módulo flexural e da 
resistência flexural para todos os grupos de pinos testados, entretanto é duvidoso 
afirmar que existirá efeito deletério sobre o desempenho clínico dos pinos. 
 
Outra influência das condições do meio bucal a ser analisada são as reais dimensões, 
comprimento e diâmetro, do pino quando fixado no conduto radicular e as propriedades 
mecânicas pertinentes a estas dimensões. Grande et al. (2009) avaliaram se a 
diminuição da proporção comprimento/diâmetro do pino, através da redução na 
distância entre apoios na realização dos testes, resulta na alteração das propriedades 
mecânicas dos pinos. Além disso, avaliou-se também a influência da modificação 
personalizada da anatomia dos pinos sobre suas propriedades. Na comparação entre 
todos os grupos, apenas o grupo de pinos testados com uma distância entre apoios 
reduzida foi estatisticamente diferente de todos os outros grupos, pois apresentou 
valores de resistência flexural e de módulo flexural baixos. Pode concluir-se que as 
propriedades mecânicas de um pino com anatomia modificada não foram afetados pelo 
processo de modificação personalizada e que a proporção reduzida entre o 
comprimento e o diâmetro altera as propriedades mecânicas de um pino. 
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Stewardson et al. (2010) também avaliaram a influência da relação distância entre 
apoios/diâmetro sobre as propriedades flexurais dos pinos. O estudo avaliou diferentes 
grupos de pinos submetidos a 3 diferentes distâncias entre apoios (16 mm, 32 mm e 64 
mm) no ensaio de flexão de três pontos, segundo a ISO 3597-2. Os resultados 
mostraram valores inferiores, estatisticamente significantes, do módulo flexural para 
todos os pinos de fibra submetidos a distância de 16 mm e, com isso, foi possível 
observar que resultados confiáveis para as propriedades flexurais dos pinos somente 
serão alcançados nos testes se os corpos de prova possuírem uma proporção 
comprimento/diâmetro adequada à norma utilizada nos ensaios. 
 
Soares et al. (2010) observaram que a distância entre apoios é um dos principais 
fatores que não são respeitados, de acordo com a norma referenciada, pelos autores. 
Com isso, o teste de flexão de 3 pontos tem sido utilizado de forma duvidosa para 
avaliação de espécimes pequenos, como os pinos odontológicos e, dessa forma, os 
resultados são afetados significativamente. A partir dessa observação, Soares et al. 
(2010) avaliaram 5 diferentes pinos submetidos a norma ASTM D2344/D2344M (Anexo 
B) preconizada para corpos de prova de dimensões reduzidas. Conclui-se que os pinos 
de fibra possuem boa resistência flexural e que a norma utilizada propiciou resultados 
confiáveis. 
 
Sendo assim, diante dos inúmeros fatores que contribuem para a falta de consenso 
sobre as propriedades flexurais dos sistemas de pinos, se torna evidente que mais 
estudos, com informações fidedignas, são necessários para o alcance de níveis 
satisfatórios de evidenciais. Diante do posto, o objetivo deste estudo é avaliar a 
resistência flexural e o módulo flexural de três marcas comerciais de pinos de fibra, 
além de verificar a influência da relação distância entre apoios/diâmetro do pino sobre 
os valores das propriedades de uma marca comercial por meio de testes de flexão de 
três pontos. 
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Esta forma de apresentação da dissertação foi escrita de acordo com o Regimento 
Interno do Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica da Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
 
Este trabalho foi redigido em formato de artigo científico, em conformidade com as 
normas da Revista Brazilian Dental Journal (Anexo A). O artigo na versão em português 
apresenta-se escrito de acordo com as normas da referida revista, porém as figuras e 
tabelas foram inseridas no decorrer do texto. No artigo na versão em inglês (Apêndice), 
as normas da revista foram respeitadas em sua totalidade. 
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Avaliação das propriedades flexurais 
de pinos de fibra odontológicos 
 
 
2.1 RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é avaliar a resistência flexural (S) e o módulo flexural (E) de três marcas 
comerciais de pinos de fibra, além de verificar a influência da relação distância entre 
apoios/diâmetro do pino sobre os valores das propriedades de uma marca comercial por meio de 
testes de flexão de três pontos. Os grupos estudados foram de pinos de fibra de quartzo (Grupo 
1), pinos de fibra de carbono (Grupo 2) e pinos de fibra de vidro (Grupos 3 e 4). Os testes foram 
realizados em uma máquina de ensaio universal INSTRON 5565
®
 de acordo com as 
especificações da norma ASTM D2344/D2344M. Após os testes, encontraram-se os seguintes 
resultados: S de 884,32±45,38C MPa para o Grupo 1; 567,47±36,03A para o Grupo 2, 
575,98±44,70A MPa para o grupo 3 e 719,19±75,82 B MPa para o Grupo 4; e E de 15,48±1,72 B 
GPa para o Grupo 1, 9,44±1,18A GPa para o Grupo 2, 8,83±2,33A GPa para o Grupo 3 e 
17,20±2,67B GPa para o Grupo 4. Conclui-se que os pinos de fibra de quartzo apresentaram 
propriedades superiores em relação aos pinos de fibra de carbono e de vidro, submetidos à 
mesma norma nos ensaios. E que o grupo de pinos de fibra de vidro, com a relação distância 
entre apoios/diâmetro menor, apresentou maior carga máxima e menores resistência flexural e 
módulo flexural em relação ao grupo de pinos de fibra de vidro com a relação distância entre 
apoios/diâmetro maior. 
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2.2 INTRODUÇÃO 
 
A reabilitação de dentes com tratamento endodôntico ainda representa um desafio na 
Odontologia, pois estes dentes apresentam um maior número de falhas biomecânicas, com destaque 
para a fratura radicular, em comparação com os dentes vitais (1-4).  Por esta razão, os estudos com 
os materiais restauradores têm-se direcionado para o alcance de avanços nas suas propriedades 
mecânicas, na tentativa de mimetizar o órgão dental (4). 
Os dentes com tratamento endodôntico e com cavidades extensas, ou com grande 
destruição coronária, são casos clínicos que necessitam de um pino intra-radicular e um núcleo que 
funcionem como retentores de um trabalho protético subsequente, como uma coroa total (5,6). 
Dentre os materiais utilizados para pinos intra-radiculares, cabe ressaltar as ligas metálicas, uma vez 
que pinos e núcleos metálicos fundidos já foram considerados como tratamento padrão (4,7,8). 
Entretanto, todos os metais e ligas apresentam valores de módulos de elasticidade maiores do que os 
da dentina, o que resulta na desigual distribuição de tensões e consequente maior possibilidade de 
fratura da raiz (6,9).  
A partir da década de 90, vários sistemas de pinos pré-fabricados de fibra têm sido 
desenvolvidos procurando sanar as dificuldades clínicas e preencher os requisitos funcionais e 
estéticos desejáveis (10). Uma hipótese bem aceita na comunidade científica como principal 
vantagem desses sistemas são as propriedades mecânicas próximas às da dentina e, com isso, o pino pode 
formar uma unidade homogênea com a raiz circundante (6) Entretanto, esta hipótese ainda necessita de 
evidências satisfatórias (11). Outras vantagens dos pinos de fibra são a elevada resistência, 
possibilidade de transmissão de luz, qualidade estética superior, ausência de corrosão e possibilidade 
de cimentação em sessão única (10,12). 
Apesar das inúmeras vantagens relatadas para os pinos de fibra, ainda não há um 
consenso sobre qual é o melhor material de fibra para reabilitação de dentes com tratamento 
endodôntico (13). Os motivos da persistência dessa dúvida são a ausência de níveis satisfatórios de 
evidências na literatura, a obtenção de parâmetros mecânicos equivocados devido à utilização de 
metodologias inadequadas e a existência de um grande número pinos de fibra de um mesmo material 
com propriedades mecânicas diferentes (14,15). Além disso, as propriedades mecânicas dos pinos são 
dependentes de inúmeros fatores, como sua arquitetura, a geometria das fibras, os componentes da 
matriz resinosa, a proporção entre fibra e matriz e a aderência entre as fibras e a matriz (6,12,16-18) 
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A avaliação da influência das condições do meio bucal sobre o pino também deve ser objeto de 
estudo para um maior conhecimento das reais propriedades dos pinos após a cimentação no dente, pois 
observou-se que a termociclagem e o armazenamento, simulando a temperatura corporal humana, 
promovem uma pequena diminuição nos valores das propriedades mecânicas (9). Outra questão que 
necessita de esclarecimento é a influência das reais dimensões, comprimento e diâmetro, do pino 
quando cimentado no dente, pois acredita-se que pinos com menor proporção 
comprimento/diâmetro possuem valores reduzidos das propriedades flexurais (14,16,19,20). A 
distância entre apoios, relacionada ao comprimento do pino, nos ensaios mecânicos é um dos 
principais fatores que possivelmente não são respeitados de acordo com a norma referenciada pelos 
autores. Com isso, o teste de flexão de 3 pontos tem sido utilizado de forma duvidosa para avaliação 
de espécimes pequenos como os pinos odontológicos e, dessa forma, os resultados são afetados 
significativamente (14,15). 
Sendo assim, diante dos inúmeros fatores que contribuem para a falta de consenso sobre as 
propriedades flexurais dos sistemas de pinos, se torna evidente que mais estudos, com informações 
fidedignas, são necessários para o alcance de níveis satisfatórios de evidenciais. Diante do posto, o 
objetivo deste estudo é avaliar a resistência flexural e o módulo flexural de três marcas comerciais 
de pinos de fibra, além de verificar a influência da relação distância entre apoios/diâmetro do pino 
sobre os valores das propriedades de uma marca comercial por meio de testes de flexão de três 
pontos. As hipóteses nulas formuladas é que não serão encontradas diferenças nas propriedades 
flexurais entre os pinos com diferentes tipos de fibras e que não serão encontrados diferenças nas 
propriedades flexurais entre os pinos submetidos a diferentes distâncias entre apoios nos testes. 
 
2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A amostra utilizada neste estudo foi constituída de 40 pinos de fibra divididos em 4 grupos, 
com 10 espécimes cada, de 3 diferentes marcas comerciais de pinos de fibra (Figura 1). A seleção 
dos pinos ocorreu em virtude da adequação da geometria dos pinos à norma preconizada por este 
estudo. Os grupos dos pinos selecionados, além dos respectivos fabricantes, as composições 
segundo informações dos fabricantes, as geometrias e os diâmetros são descritos na Tabela 1. 
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Figura 1. Exemplos dos pinos de fibra testados neste estudo. Da esquerda para direita: Aestheti-plus (Grupo 1), 
Reforpost fibra de carbono (Grupo 2), Reforpost fibra de vidro (Grupos 3 e 4). 
 
Tabela 1. Dados do pinos de fibra testados neste estudo. 
Grupos Marcas 
Comercias 
Fabricante Composição 
(informações do fabricante) 
Geometria Diâmetro 
 
 
1 
 
Aestheti-plus 
 
Bisco, 
Schaumburg, 
Illinois, U.S.A 
 
Fibra de quartzo: 60% 
Resina epóxi: 40% 
 
Cilíndrico- 
cônico 
 
1,4 mm 
2 Reforpost fibra de 
carbono 
Angelus, 
Londrina, Paraná, 
Brasil 
Fibra de carbono: 79% 
Resina epóxi: 21% 
Cilíndrico 
serrilhado 
1,5mm 
3 e 4 Reforpost fibra de 
vidro 
Angelus, 
Londrina, Paraná, 
Brasil 
Fibra de vidro: 80% 
Resina epóxi: 20% 
Cilíndrico 
serrilhado 
1,5 mm 
. 
Todos os pinos, constituintes da amostra deste estudo, foram submetidos aos ensaios 
mecânicos de flexão de três pontos (Figura 2) em uma máquina de ensaios universais INSTRON 
5565® (Instron, Norwood, Massachusets, USA). Todos os testes foram realizados sob temperatura 
ambiente e umidade ambiente. Os pinos dos Grupos 1, 2 e 3 foram submetidos aos testes de 
realizado de acordo com a norma ASTM D2344/D2344M (21), que preconiza a aplicação da carga 
sobre os pinos sob ângulo de carregamento de 90º, distância entre apoios de quatro vezes o diâmetro 
do pino (Grupo 1: distância entre apoios de 5,6 mm; Grupo 2: distância de 6,0 mm e Grupo 3: 
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distância de 6,0 mm), comprimento mínimo do pino de seis vezes o seu diâmetro e uma velocidade 
de 1,0 mm/minuto até o momento de fratura do pino.  
 
 
Figura 1. Exemplo dos testes de flexão de 3 pontos realizados pelo presente estudo. 
 
Como a norma utilizada pelo presente estudo preconiza pinos de geometria uniforme e os 
pinos de fibra de carbono (Grupo 2) e fibra de vidro  (Grupo 3 e 4) utilizados possuem geometria 
cilíndrica serrilhada posicionou-se, de forma justo-posta, as secções de maior diâmetro (1,5 mm) do 
pino nos 3 apoios do dispositivo do ensaio. Para a realização do teste do Grupo 4, a distância entre 
apoios foi de 10 mm e a seleção desta distância ocorreu em função da grande quantidade de estudos 
publicados com este parâmetro, independente da norma utilizada (5,11,17,19,20). 
O módulo de elasticidade em flexão ou módulo flexural (E) e a resistência à flexão ou 
resistência flexural (S) foram calculados segundo as seguintes equações (22): S = 8 x Fmax x l /  π x d
3
; e 
E = 4 x Fmax x l
3
 / D x 3 x π x d4. Os dados das equações são os seguintes: Fmax é a carga máxima 
aplicada no ensaio (em Newtons), d é o diâmetro do pino (em mm), l é a distância entre apoios (em 
milímetros), D é a deflexão (em milímetros) correspondente ao ponto Fmax.   
Os resultados encontrados foram submetidos às análises estatíticas por meio do Teste de ANOVA 
complementada pelo Teste de Comparações Múltiplas de Tukey e por meio do Teste t para médias, ao nível 
de significância de 5%. 
 
2.4 RESULTADOS 
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 Os valores das médias das cargas máximas, resistências flexurais e módulos flexurais, e 
os respectivos desvios-padrão, dos pinos submetidos aos testes estão apresentados nas Tabelas 2, 3 e 
4, respectivamente.  
 
Tabela 2. Média e desvio padrão da Carga Máxima (N) nos diferentes grupos. 
Grupo Média Desvio-Padrão 
1 143,53C 7,35 
2 107,41B 6,82 
3 109,03 B 8,46 
4 95,69A 9,90 
* Médias seguidas de letras distintas diferem significativamente através do teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 
 
Tabela 3. Média e desvio padrão da Resistência Flexural (MPa) nos diferentes grupos. 
Grupo Média Desvio-Padrão 
1 884,32C 45,38 
2 567,47A 36,03 
3 575,98A 44,70 
4 719,19B 75,82 
* Médias seguidas de letras distintas diferem significativamente através do teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 
 
Tabela 4. Média e desvio padrão do Módulo Flexural (GPa) nos diferentes grupos. 
Grupo Média Desvio-Padrão 
1 15,48B 1,72 
2 9,44A 1,18 
3 8,83A 2,33 
4 17,20 B 2,67 
* Médias seguidas de letras distintas diferem significativamente através do teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 
 
Na comparação entre os grupos 1, 2 e 3 - pinos submetidos à mesma norma - a análise 
estatística, pela ANOVA e Teste de Tukey, encontrou diferença estatística significativa (p>0,05) para 
os pinos do Grupo 1 (Aestheti-plus) na análise de todas as propriedades flexurais estudadas (Carga 
Máxima, Resistência Flexural e Módulo Flexural). Os pinos do Grupo 1 apresentaram valores 
superiores aos Grupos 2 (Reforpost fibra de carbono) e 3 (Reforpost fibra de vidro), os quais não 
apresentaram diferença estatística significativa entre si. 
Na comparação entre os grupos 3 e 4 - pinos submetidos a diferentes distâncias entre apoios - 
a análise estatística, pelo Teste t, encontrou valores superiores estatisticamente significantes (p>0,05) 
do Grupo 4, com maior distância entre apoios, para a resistência flexural e módulo flexural, enquanto 
que o Grupo 3, com menor distância entre apoios, apresentou valor superior estatisticamente 
significante (p>0,05) da carga máxima (Figura 3, 4 e 5). 
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Figura 3. Gráfico das Cargas Máximas (N) dos grupos 3 e 4  
 
 
 
Figura 4. Gráfico das Resistências Flexurais (MPa) dos grupos 3 e 4  
 
 
 
Figura 5. Gráfico dos Módulos Flexurais (GPa) dos grupos 3 e 4  
 
2.5 DISCUSSÃO 
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Apesar das inúmeras vantagens relatadas na literatura para os pinos de fibra, ainda não há um 
consenso sobre qual é o melhor material de fibra para reabilitação de dentes com tratamento 
endodôntico e também sobre quais as reais propriedades mecânicas dos sistemas de pinos de fibra 
(9,13). Inúmeros são os fatores que contribuem para a pertinente dúvida, pode-se destacar o fato de que 
muitas avaliações sobre as propriedades mecânicas dos pinos podem ser questionáveis, pois alguns 
parâmetros biomecânicos podem ser obtidos através de uma metodologia inadequada (14). O 
presente estudo utilizou a norma ASTM D2344/D2344M (21) para realização dos testes uma vez 
que ela permite ensaios em corpos de prova de dimensões reduzidas como os pinos de fibra 
odontológicos em dimensões comerciais (15). A norma preconiza preferencialmente corpos de 
prova de no mínimo 2 mm, porém a disponibilidade de pinos intra-radiculares com o diâmetro 
requisitado é restrita e foi um empecilho a este estudo. Sendo assim, tal fator foi uma limitação deste 
estudo. É importante evidenciar que a norma já foi adotada em estudo anterior com pinos de 
diâmetros inferiores a 2 mm e encontraram-se resultados plausíveis (15).  
Um exemplo da utilização de metodologia inadequada é a distância entre apoios aplicada nos 
ensaios mecânicos, que possivelmente não é respeitada de acordo com a norma referenciada (14,15). 
A não utilização da distância entre apoios preconizada ocorreu na adoção da norma ISO 10477 (23), 
por exemplo, pois a norma descreve distância de 20 mm, enquanto que os estudos utilizaram valores 
de 8 mm (16), 15 mm (12) e 10 mm (19). Tal fato também ocorreu na adoção da norma ISO 178 
(24) que preconiza uma distância entre apoios de, no mínimo, dezesseis vezes o diâmetro do pino, 
entretanto estudos realizaram testes com corpos de prova com diâmetros na faixa de 1,1 a 1,5 mm e 
adotaram distâncias entre apoios de 10 mm (11) e 14 mm (1). 
Com isso, o teste de flexão de 3 pontos tem sido utilizado de forma duvidosa para avaliação 
de espécimes pequenos, como os pinos odontológicos e, dessa forma, os resultados são afetados 
significativamente (15). Foi possível observar também que alguns estudos não informaram a norma 
referenciada para a realização dos ensaios mecânicos (5,17,20).  
A norma mais adequada para os ensaios com pinos cilíndricos é a norma ISO 3597-2 (25), 
pois é a única, dentre as citadas, específica para corpos de prova cilíndricos e que, inclusive, 
apresenta a fórmula para cálculo da resistência flexural de corpos com secção circular. Entretanto, os 
parâmetros determinados pela norma exigem a utilização de corpos de prova de dimensões 
geralmente superiores às dos pinos intra-radiculares comerciais, isto porque o diâmetro do corpo 
deve ser preferencialmente acima de 4 mm. Entretanto, a norma ISO 3597-2 (25) também foi 
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utilizada para testes com pinos com diâmetros abaixo de 4 mm, ou seja, abaixo do recomendado, 
pois os pinos possuíam diâmetros numa variação entre 1,7 e 2,5 mm (9,14). 
No presente estudo, a comparação entre os grupos 1, 2 e 3, pinos submetidos à mesma 
norma, encontrou-se valores superiores (p>0,05) para os pinos do Grupo 1 (Aestheti-plus) na análise 
de todas as propriedades flexurais estudadas (Carga Máxima, Resistência Flexural e Módulo 
Flexural). Enquanto que entre os grupos 3 e 4 não houve diferença estatística significativa para as 
propriedades avaliadas, resultado já encontrado por outros autores (1). De forma diferente, um 
estudo anterior encontrou valores superiores para o Reforpost fibra de carbono em comparação com 
o Reforpost fibra de vidro (19). Os resultados superiores, em comparação a outros pinos de fibra, 
encontrados para os pinos de quartzo Aestheti-plus são condizentes com a literatura (1,18). Outros 
quatro estudos também testaram os pinos de quartzo Aestheti-plus e encontraram os seguintes 
resultados das propriedades flexurais: resistências flexurais de 1.688,46 (1), 1.412,15 MPa (9,14) e 
1.889.60 MPa (18) enquanto que o presente estudo encontrou o valor de 884,32 MPa; e módulos 
flexurais de 36,76 GPa (1), 56,16 GPa (9,14) e 52,8 GPa (18), enquanto que este estudo encontrou o 
valor de 15,48 GPa.  
Três estudos também realizaram testes nos pinos Reforpost fibra de vidro (1,15,19). Para a 
resistência flexural, este estudo encontrou 575,98 MPa para o Grupo 3, com distância entre apoios 
de 6 mm, e 719,19 MPa para o Grupo 4, enquanto os outros estudos encontraram os valores de 
1.153,41 MPa (1), 610 MPa (15) e 562,33 MPa (19). Para o módulo flexural, o presente estudo 
obteve o valor de 8,83 GPa para o Grupo 3 e de 17,19 GPa para o Grupo 4, enquanto que também 
encontraram-se os valores de 25,68 GPa (1) e 10,59 GPa (19). E outros dois estudos também 
avaliaram o Reforpost fibra de carbono, com resultados de 1.339,36 MPa (1) e 680,55 MPa (19) 
para a resistência flexural e de 26,49 GPa (1) e 15,87 GPa (19) para o módulo flexural. O presente 
estudo encontrou os valores de 567,47 MPa (S) e 9,44 GPa (E). As diferenças de valores 
encontradas para as marcas de pinos discutidas são observadas, possivelmente, em função da adoção 
de variados diâmetros dos pinos e de diferentes metodologias nos estudos relatados. 
Na comparação entre os Grupos 3 e 4 do presente estudo, encontrou-se maiores valores, 
estatisticamente significantes, do Grupo 3 para a carga máxima aplicada e maiores valores, 
estatisticamente significantes, do Grupo 4 para a resistência e módulo flexural. Em relação à 
resistência e módulo flexural observou-se uma queda considerável dos valores do Grupo 3, com isso 
pode-se observar que os valores dessas propriedades são altamente sensíveis à relação distância 
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entre apoios/diâmetro e isto pode ser explicado pela fórmula para cálculo das propriedades flexurais, 
principalmente para o módulo flexural, que é dependente da distância entre apoios elevada ao cubo - 
l
3
- (22). Os resultados encontrados são condizentes com a literatura que observou que pinos com a 
menor proporção comprimento/diâmetro possuem valores reduzidos das propriedades flexurais 
(14,20). 
Diante dos resultados encontrados, as hipóteses nulas deste trabalho foram rejeitadas. É 
fundamental evidenciar que os resultados obtidos nos testes de flexão de 3 pontos encontrados pelo 
presente estudo não significam, necessariamente, que os pinos de fibra estudados possam ter ou não 
um bom desempenho clínico, visto que este também depende de outros inúmeros fatores que devem 
ser avaliados e estudados em conjunto com outros estudos in vitro e, principalmente, com estudos de 
avaliações clínicas em longo prazo.  
De acordo com a metodologia utilizada e a partir da análise estatística do presente estudo, 
conclui-se que o grupo de pinos de fibra de quartzo apresentou carga máxima, resistência flexural e 
módulo flexural superiores em relação aos grupos de pinos de fibra de carbono e de vidro, 
submetidos à mesma norma nos ensaios. Não houve diferença estatisticamente significante entre os 
grupos de pinos de fibra de carbono e de fibra de vidro para as propriedades estudadas nas mesmas 
condições. E o grupo de pinos de fibra de vidro, com a relação distância entre apoios/diâmetro 
menor, apresentou maior carga máxima e menores resistência flexural e módulo flexural em relação 
ao grupo de pinos de fibra de vidro com a relação distância entre apoios/diâmetro maior. 
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Summary 
 
The present study aims to assess the flexural strengths (S) and flexural moduli (E) of 3 
commercial fiber post brands. An additional aim is to test the effect of the distance between 
supports/post diameter ratio on the properties of a commercial brand with the 3-point bending 
test. The following groups were studied: quartz fiber posts (Group 1); carbon fiber posts (Group 
2); and fiberglass posts (Groups 3 and 4). The tests were conducted on an INSTRON 5565
® 
universal testing machine according to the specifications of the ASTM D2344/D2344M standard. 
The following results were obtained from the tests: the S values were 884.32±45.38C MPa, 
567.47±36.03A, 575.98±44.70A MPa and 719.19±75.82B MPa for Groups 1, 2, 3 and 4, 
respectively, and the E values were 15.48±1.72B GPa, 9.44 GPa±1.18A GPa, 8.83±2.33A GPa and 
17.20±2.67B GPa for Groups 1, 2, 3 and 4, respectively. We conclude that, under the same test 
standard, quartz fiber posts have better properties than carbon fiber and fiberglass posts. 
Additionally, the fiberglass post group with the lower distance between supports/post diameter 
ratio had a greater maximum load, less flexural strength and a lower flexural modulus than the 
fiberglass post group with a higher ratio. 
 
Keywords: dental materials, dental posts, physical properties, materials testing. 
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INTRODUCTION 
 
Tooth rehabilitation by endodontic treatment still poses a challenge to the dentistry field 
because such teeth suffer more biomechanical failures, especially root fractures, than do vital teeth 
(1-4). Therefore, studies on restructuring materials have focused on improvements to mechanical 
properties that mimic the dental organ (4). 
Endodontically treated teeth and teeth with extensive cavities or significant coronal 
destruction represent clinical cases that require an intraradicular post and core that serve as anchors 
for subsequent prosthetic work, such as full crowns (5,6). Among the materials used for 
intraradicular posts, metal alloys should be emphasized because cast metal posts are considered the 
standard treatment (4,7,8). However, all metals and alloys have greater moduli of elasticity than 
dentin, which results in unequal distribution of tensions and a greater probability of root fracture 
(6,9). 
  Since the 1990s, many systems that use prefabricated fiber posts have been developed to 
solve clinical difficulties while meeting functional requirements and achieving desired aesthetics 
(10). Among the scientific community, there is a well-accepted hypothesis that the main advantage 
of such systems is the possession of mechanical properties similar to those of dentin; therefore, the 
post in such a system can form a homogenous unit with the surrounding root (6). However, this 
hypothesis still requires satisfactory evidence (11). Other advantages of fiber posts are high strength, 
the possibility of light transmission, better aesthetic qualities, lack of corrosion and the ability to 
cement in a single session (10,12). 
  Despite the numerous advantages of fiber posts, there is still no consensus on which 
material is best for the rehabilitation of endodontically treated teeth (13). This question remains due 
to a lack of satisfactory evidence in the literature, the recording of erroneous mechanical parameters 
due to the use of inappropriate methods, and the existence of many fiber posts that are made of the 
same materials with distinct mechanical properties (14,15). Moreover, the mechanical properties of posts 
depend on countless factors including architecture, fiber geometry, resinous matrix compounds, fiber to 
matrix ratio and adhesions between fibers and matrix (6,12,16-18). 
  The effects of oral environmental conditions on the post should also be studied to achieve 
a better understanding of the actual properties of posts that have been cemented onto teeth. 
Thermocycling and storage conditions that simulate human body temperatures have been reported to 
induce small reductions in mechanical properties (9). Another question that should be addressed is 
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the effect of the actual post dimensions, including length and diameter, when cemented onto the 
tooth. It is believed that posts with a lower length/diameter ratio have lower flexural properties 
(14,16,19,20). The distance between the supports relative to the post length is a main factor that is 
likely not respected in mechanical tests performed according to the previously cited standard. Thus, 
the 3-point flexural test has been used in a questionable manner to assess small specimens, such as 
dental posts, and consequently, the results are significantly affected (14,15). 
  Given the numerous factors that contribute to the lack of consensus regarding the flexural 
properties of post systems, it is evident that further studies that provide reliable information are 
required to achieve satisfactory evidence levels. Therefore, the aim of the present study is to assess 
the flexural strengths and moduli of 3 commercial fiber post brands. An additional aim is to test the 
effect of the distance between supports/post diameter ratio on the properties of a commercial brand 
with the 3-point bending test. The proposed null hypothesis posits that there are no differences 
between the flexural properties of posts made from different types of fibers or of posts with different 
distances between the supports. 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
The sample used in the present study comprised 40 fiber posts from 3 different commercial 
brands that were separated into 4 groups of 10 specimens each (Figure 1). The posts were selected 
because their geometries fit the standard recommended by the present study. Table 1 presents the 
following information: the groups of selected posts, the respective manufacturers, post composition 
according to information provided by the manufacturer, post geometries and diameters. 
All posts in the present study sample were subjected to mechanical testing by the 3-point 
bending test (Figure 2) on an INSTRON 5565® (Instron, Norwood, MA, USA) universal testing 
machine. All tests were conducted at room temperature and humidity. The posts from Groups 1, 2 
and 3 were subjected to tests performed according to the ASTM D2344/D2344M standard (21), 
which recommends load application on the posts at a 90º angle with a distance between the supports 
that is equal to 4 times the post diameter (Group 1: 5.6 mm between the supports, Group 2: 6.0 mm 
between the supports and Group 3: 6.0 mm between the supports). The standard specifies a 
minimum post length that is equal to 6 times the post diameter and the use of a 1.0 mm/minute 
velocity until post failure is achieved. 
58 
 
 Because the standard followed in the present study recommends the use of posts with 
uniform geometries and the carbon fiber (Group 2) and fiberglass (Groups 3 and 4) posts used have 
serrated cylindrical geometries, the post sections with the greatest diameters (1.5 mm) were 
positioned across the 3 test apparatus supports. When testing the Group 4 posts, the distance 
between the supports was 10 mm; this distance was selected due to the many published studies that 
used this setting, regardless of the standard followed (5,11,17,19,20). 
 The modulus of flexion elasticity or flexural modulus (E) and the bend strength or 
flexural strength (S) were calculated with the following equations (22): S = 8 x Fmax x l / π x d
3
; and E 
= 4 x Fmax x l
3
 / D x 3 x π x d4; where in Fmax is the maximum load applied during the test [in Newtons 
(N)], d is the post diameter (in mm), l is the distance between the supports (in mm), and D is the 
strain (in mm) at Fmax. 
The obtained results were subjected to ANOVA, and the means were compared with 
Tukey’s multiple comparisons test at a 5% level of significance. 
 
RESULTS 
 
The means and standard deviations for the maximum load, flexural strengths and flexural 
moduli of the tested posts are shown in Tables 2, 3 and 4, respectively. 
ANOVA and Tukey’s test comparisons of the posts from Groups 1, 2 and 3, which were 
tested under the same standard, revealed a significant difference (p>0.05) for Group 1 (Aestheti-plus) 
in terms of all the studied flexural properties (Maximum Load, S and E). The Group 1 posts had 
higher values than the Group 2 (Reforpost carbon fiber) and 3 posts (Reforpost fiberglass), which did 
not differ significantly from each other. 
A t-test comparison of the posts from Groups 3 and 4,which were tested with different 
distances between the supports, revealed significantly greater values(p>0.05) in terms of S and E for 
the Group 4 posts, which had a greater distance between the supports. Group 3, which had a shorter 
distance between the supports, had a significantly greater (p>0.05) maximum load (Figures 3, 4 e 5). 
 
DISCUSSION 
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Despite the many advantages of fiber posts that have been reported in the literature, there 
remains a lack of consensus on the best fiber material for the rehabilitation of endodontically treated 
teeth or on the actual mechanical properties of fiber post systems (9,13). Countless factors motivate 
these doubts, especially the fact that many evaluations of the mechanical post properties are 
questionable, because some biomechanical parameters can be obtained through inappropriate 
methods (14). The present study used the ASTM D2344/D2344M standard (21) to conduct tests; this 
standard permits the testing of small specimens, such as commercially sized dental fiber posts (15). 
The standard recommends at least 2-mm specimens; however, the availability of intraradicular posts 
with the required diameter is limited, which was an obstacle for the present study. Thus, this issue is 
a limitation of the present study. It is important to note that this standard was already used in a prior 
study of posts with diameters smaller than 2 mm, and the obtained results were credible (15). 
One example of the application of inappropriate methods is the distance between the 
supports used in mechanical tests, which may not follow the cited standard (14,15). For example, 
failure to use the recommended distance between the supports has occurred in studies that adopted 
the ISO 10477 standard (23); this standard specifies a 20-mm distance, but studies have reportedly 
used distances of 8 mm (16), 15 mm (12), and 10 mm (19). A similar problem occurred when 
adopting the ISO 178 standard (24), which recommends a minimum distance between the supports 
that is equal to 10 times the post diameter; however, studies have reported tests on specimens with 
diameters that ranged from 1.1 to 1.5 mm and with distances of 10 mm (11) and 14 mm (1) between 
the supports. 
Therefore, the 3-point bending test has been questionably applied to assessments of small 
specimens, such as dental posts. Consequently, the obtained results are significantly affected (15). 
Moreover, some studies did not disclose the standard followed for the performance of mechanical 
tests (5,17,20).  
ISO 3597-2 is the most appropriate standard for cylindrical posts testing (25) because it is the 
only cited standard that is specific for cylindrical specimens. This standard even supplies a formula 
for calculating the flexural strength of specimens with circular cross-sections. However, the 
parameters measured by this standard generally require the use of specimens larger than commercial 
intraradicular posts because the specimen diameter should typically exceed 4 mm. Nevertheless, the 
ISO 3597-2 standard (25) has been used to test posts with diameters that range from 1.7 to 2.5 mm 
(9,14) or, in other words, those smaller than the recommended 4 mm.  
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In the present study, a comparison of posts from groups 1, 2 and 3, which were tested under 
the same standard, revealed greater values (p>0.05) for Group 1 (Aestheti-plus) in terms of all tested 
flexural properties (Maximum Load, S and E). Groups 3 and 4 did not differ significantly with 
regard to the assessed properties, in agreement with reports by other authors (1). In contrast, a prior 
study reported greater values for Reforpost carbon fiber posts than for Reforpost fiberglass posts 
(19). The finding that fiber posts have greater values than quartz Aestheti-plus posts also agrees with 
the literature (1,18). Four other studies have also tested quartz Aestheti-plus posts and obtained the 
following results for the flexural properties: S values of 1,688.46 MPa (1), 1,412.15 MPa (9,14) and 
1,889.60 MPa (18) and E values of 36.76 GPa (1), 56.16 GPa (9,14) and 52.8 GPa (18). In 
comparison, the present study determined an S value of 884.32 MPa and E value of 15.48 GPa. 
Three previous studies tested Reforpost fiberglass posts (1,15,19). The present study 
obtained S values of 575.98 MPa for Group 3 and 719.19 MPa for Group 4. The 3 previous studies 
obtained the following S values: 1,153.41 MPa (1), 610 MPa (15) and 562.33 MPa (19). The present 
study obtained E values of 8.83 GPa for Group 3 and 17.19 GPa for Group 4, while other studies 
reported E values of 25.68 GPa (1) and 10.59 GPa (19). Two other studies tested Reforpost carbon 
fiber posts and obtained S values of 1,339.36 MPa (1) and 680.55 MPa (19) and E values of 26.49 
GPa (1) and 15.87 GPa (19), respectively. In comparison, the present study obtained S and E values 
of 567.47 MPa (S) and 9.44 GPa (E), respectively. The different results obtained for each tested post 
brand are possibly due to the use of various post diameters and methods in the cited studies. 
In the present study, a comparison of posts from Groups 3 and 4 revealed significantly 
greater maximum applied loads for the Group 3 posts and significantly greater S and E values for 
the Group 4 posts. There was a considerable decrease in the S and E values of the Group 3 posts, 
which suggests that those properties are highly sensitive to the distance between supports/post 
diameter ratio. This effect can be explained with the formula used to calculate the flexural 
properties, especially E, which depends on the cubed distance between the supports cubed (l
3
) (22). 
The obtained results agree with the literature, which describes posts with a smaller length/diameter 
ratio as having lower flexural property values (14,20). 
The null hypothesis of the present study has been rejected due to the obtained results. It 
should be noted that the 3-point bending test results obtained in the present study do not necessarily 
indicate whether the studied fiber posts will demonstrate good clinical performances, because their 
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performances will also depend on numerous other factors that should be evaluated and studied in 
combination with other in vitro studies and, in particular, long-term clinical trials. 
According to the methods and statistical analyses used in the present study, we conclude that 
the quartz fiber posts had greater maximum load, S and E values than the carbon fiber and fiberglass 
posts that were tested under the same standard. There were no significant differences between the 
carbon fiber and fiberglass post groups with regard to the properties that were tested under the same 
conditions. Additionally, the fiberglass post group with the lower distance between supports/post 
diameter ratio had a greater maximum load and smaller S and E values than the group of fiberglass 
posts with a higher distance between supports/post diameter ratio. 
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Summary in Portuguese 
 
O objetivo deste estudo é avaliar a resistência flexural (S) e o módulo flexural (E) de três marcas 
comerciais de postos de fibra, além de verificar a influência da relação distância entre 
apoios/diâmetro do posto sobre os valores das propriedades de uma marca comercial por meio de 
testes de flexão de três pontos. Os grupos estudados foram de postos de fibra de quartzo (Grupo 1), 
postos de fibra de carbono (Grupo 2) e postos de fibra de vidro (Grupos 3 e 4). Os testes foram 
realizados em uma máquina de ensaio universal INSTRON 5565
®
 de acordo com as especificações 
da norma ASTM D2344/D2344M. Após os testes, encontraram-se os seguintes resultados: S de 
884,32±45,38C MPa para o Grupo 1; 567,47±36,03A para o Grupo 2, 575,98±44,70A MPa para o 
grupo 3 e 719,19±75,82 B MPa para o Grupo 4; e E de 15,48±1,72 B GPa para o Grupo 1, 9,44 
GPa±1,18A GPa para o Grupo 2, 8,83±2,33A GPa para o Grupo 3 e 17,20±2,67B GPa para o Grupo 
4. Conclui-se que os pinos de fibra de quartzo apresentaram propriedades superiores em relação aos 
postos de fibra de carbono e de vidro, submetidos à mesma norma nos ensaios. E que o grupo de 
postos de fibra de vidro, com a relação distância entre apoios/diâmetro menor, apresentou maior 
carga máxima e menores resistência flexural e módulo flexural em relação ao grupo de postos de 
fibra de vidro com a relação distância entre apoios/diâmetro maior. 
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Tables 
 
Table 1. Data for the fiber posts tested in the present study. 
Groups Commercial 
Brands 
Manufacturer Composition 
(Information provided by the 
manufacturer) 
Geometry Diameter 
 
 
1 
 
Aestheti-plus 
 
Bisco, 
Schaumburg, 
Illinois, U.S.A 
 
Quartz fiber: 60% 
Epoxy resin: 40% 
 
Cylindrical
-conical 
 
1.4 mm 
2 Reforpost carbon 
fiber 
Angelus, 
Londrina, Paraná, 
Brazil 
Carbon fiber: 79% 
Epoxy resin: 21% 
Serrated 
Cylinder 
1.5mm 
3 and 4 Reforpost 
fiberglass 
Angelus, 
Londrina, Paraná, 
Brazil 
Fiberglass: 80% 
Epoxy resin: 20% 
Serrated 
Cylinder 
1.5 mm 
 
Table 2. Maximum Load (N) means and standard deviations for the different groups. 
Group Mean Standard Deviation 
1 143.53C 7.35 
2 107.41B 6.82 
3 109.03 B 8.46 
4 95.69A 9.90 
* Means followed by different letters differ significantly at a 5% level of significance according to Tukey’s test.  
 
Table 3. Flexural Strength (MPa) means and standard deviations for the different groups. 
 
Group Mean Standard Deviation 
1 884.32C 45.38 
2 567.47A 36.03 
3 575.98A 44.70 
4 719.19B 75.82 
* Means followed by different letters differ significantly at a 5% level of significance according to Tukey’s test. 
 
Table 4. Flexural Modulus (GPa) means and standard deviations for the different groups. 
Group Mean Standard Deviation 
1 15.48B 1.72 
2 9.44A 1.18 
3 8.83A 2.33 
4 17.20 B 2.67 
* Means followed by different letters differ significantly at a 5% level of significance according to Tukey’s test.  
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Figure legends 
 
Figure 1. Examples of the fiber posts tested in the present study. From left to right: Aestheti-plus 
(Group 1), Reforpost carbon fiber (Group 2) and Reforpost fiberglass (Groups 3 and 4). 
 
Figure 2. Example of the 3-point bending test used in the present study. 
 
Figure 3. Graph of the Maximum Load (N) for groups 3 and 4. 
 
Figure 4. Graph of the Flexural Strength (MPa) for groups 3 and 4. 
 
Figure 5. Graph of the Flexural Modulus (GPa) for groups 3 and 4. 
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